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Faktenblatt Laserpointer 

1 Kurzinformation 
Ein Laserpointer ist ein Laser, mit dem eine Person von Hand Punkte, Linien oder andersför-
mige optische Muster projizieren kann.  
Laserpointer, deren Strahlung eine gewisse Stärke überschreitet, können schwere Augen-
schäden verursachen. Ihre Strahlung ist stark gebündelt und weitet sich mit zunehmender 
Distanz nur geringfügig auf. Bei kurzen Distanzen zu einem Laserpointer ist es daher mög-
lich, dass ein grosser Teil des Laserstrahls durch die Pupille ins Auge eindringen kann. Das 
Auge fokussiert diesen Strahl zusätzlich, um ihn auf die Netzhaut scharf zu stellen. Im Be-
reich der Netzhaut entstehen dadurch Zonen mit enorm grosser Strahlungsenergie, so dass 
Verbrennungen, Löcher in der Netzhaut oder Blutungen entstehen können. Solche Verlet-
zungen verschlechtern die Sehschärfe einer Person bis zu einem Grad, wo sie nur noch grob 
eine sich vor ihrem Kopf bewegende Hand erkennen kann. Obwohl Heilungschancen mög-
lich sind, besteht eine grosse Gefahr bleibender Augenschäden. Wenn der fokussierte La-
serstrahl auf den Sehnerv fällt, kann ein Auge im schlimmsten Fall sogar definitiv erblinden.  
Laserpointer sind in verschiedene Gefährdungsklassen eingeteilt. Nur die kleinste Klasse 1 
ist absolut sicher. Bei Klasse 2 sind Augenschäden möglich, wenn sich eine Person nicht re-
flexartig innert einer Viertelsekunde abwendet oder das bestrahlte Auge schliesst. Gefährdet 
sind deshalb vor allem Kinder, die von Lichtquellen angezogen werden und die während län-
gerer Zeit in den Laserstrahl starren können. Bei Laserpointern der höheren Laserklassen 
3R, 3B und 4 sind Augenschäden wahrscheinlich oder sicher. Verschärfend kommt hinzu, 
dass Laserpointer oft stärker strahlen, als auf Grund ihrer Klasse angenommen werden 
kann.  
Im Weiteren kann die Strahlung von Laserpointern die Augen blenden. Dabei treten Irritatio-
nen, kurzeitige Verluste des Sehsinns wie auch länger andauernde Phantombilder auf. Letz-
tere führen unter anderem dazu, dass Menschen Farben entweder falsch oder gar nicht 
mehr erkennen. Solche Blendungen können Menschen stark gefährden, da sie ihre Umwelt 
optisch nicht mehr richtig wahrnehmen.  
 
Neue gesetzliche Regelung zu Laserpointern: 
Das Parlament hat diese Gesundheitsrisiken erkannt und das Bundesgesetz über den 
Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall (NISSG) verabschie-
det, das ein Verbot von gefährlichen Laserpointern vorsieht. Die dazugehörige Verordnung 
zum Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung 
und Schall (V-NISSG) ist vom Bundesrat am 27. Februar 2019 verabschiedet worden. 

Gefährliche Laserpointer sind auf Grund der neuen Regelung in der Schweiz ab 1. Juni 
2019 verboten, ungefährliche Laserpointer weiterhin erlaubt. Nachfolgend sind die 
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wichtigsten Punkte zur neuen Regelung aufgeführt, die Sie beachten müssen: 
 
Wie erkenne ich, ob ich einen ungefährlichen und erlaubten Laserpointer habe? 
Der Laserpointer trägt die abgebildete Beschriftung: 
 

IEC   1067/14  
 
Wie erkenne ich, ob ich einen gefährlichen und verbotenen Laserpointer habe?  
Der Laserpointer trägt Beschriftungen, aus denen sich die Laserklassen 1M,  2, 2M, 3R, 3B 
und 4 ableiten lassen. Die Beschriftungen können in deutscher, französischer oder engli-
scher Sprache verfasst sein: 
 

IEC   1068/14 

 

IEC   1070/14 

 

IEC   1071/14 

 

IEC   1072/14 

AVOID EXPOSURE TO BEAM 

 

IEC   1073/14 

 

IEC   1074/14  
• Der Laser trägt andere Beschriftungen wie Laser Klasse 3A, IIIA, 1C. 
• Der Laser trägt keine oder keine entzifferbare Beschriftung zu einer Laserklasse. 

 
Was ist genau verboten? 

• Der Besitz eines gefährlichen Laserpointers. 
• Die Einfuhr von gefährlichen Laserpointern ins Schweizer Zollgebiet. 
• Durch Durchfuhr von gefährlichen Laserpointern durch das Schweizer Zollgebiet, das 

heisst der Import und der anschliessende Export. 
• Die Abgabe von gefährlichen Laserpointern, das heisst jedes entgeltliche oder unent-

geltliche Angebot zum Vertrieb, zur Abgabe, zum Verbrauch oder zur Verwendung. 
 
Wie kann ich einen verbotenen Laserpointer entsorgen? 

• Entsorgen Sie den Laserpointer im Elektroschrott. Die nächste Entsorgungsstelle fin-
den Sie beispielsweise mit Hilfe der folgenden Internetseite https://recycling-
map.ch/de/ oder mit der Smartphone-App «Recycling Map» für iOS oder Android. 

• Entfernen Sie zuerst die Batterien oder Akkus und entsorgen Sie diese in einer Batte-
riesammelstelle. Falls sich die Batterien oder Akkus nicht aus dem Laserpointer ent-
nehmen lassen, so können Sie den ganzen Laserpointer in der Batteriesammelstelle 
entsorgen. 

 
Bis wann muss ich einen verbotenen Laserpointer entsorgen 
Entsorgen Sie Laserpointer der Laser Klasse 1M, 2M, 3R, 3B oder 4 oder nicht gekenn-
zeichnete Laserpointer bis spätestens zum 1. Juni 2020 und Laserpointer der Laser 
Klasse 2 bis spätestens zum 1. Juni 2021. 
 
Darf ich einen verbotenen Laserpointer noch benutzen?  
Nein, Sie dürfen Laserpointer der Laser Klasse 1M, 2M, 3R, 3B oder 4 und nicht gekenn-
zeichnete Laserpointer ab sofort nicht mehr verwenden. Ausnahme sind Laserpointer der 
Klasse 2, die Sie in Innenräumen noch bis zum 1. Juni 2021 benutzen dürfen. 
 
Wo erhalte ich weitere Informationen? 

https://recycling-map.ch/de/
https://recycling-map.ch/de/
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Weitere Information zu Laserpointern finden Sie auf der Webseite des Bundesamtes für Ge-
sundheit https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/umwelt-und-gesund-
heit/strahlung-radioaktivitaet-schall/elektromagnetische-felder-emf-uv-laser-licht/laser-und-
lasershows.html  
 

 
Weitere Empfehlungen des BAG zu Laserpointern  

• Verwenden Sie bei Vorträgen mit Vorteil die in den Präsentationsprogrammen ein-
gebaute elektronische Laserpointerfunktion 

• Verwenden Sie einen softwaregestütztes Laserpointersystem, bei dem Sie einen 
Presenter in der Hand halten, der keine Laserstrahlung erzeugt. Solche virtuellen 
Laserpointer sind im etablierten Fachhandel erhältlich 

• In Sitzungszimmern und Schulungsräumen eignen sich Laserpointer der Klasse 1 
 
 
Generelle Empfehlungen zum Verhalten bei Unfällen mit Laserstrahlen 

Nehmen Sie unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch, wenn Sie von einem Laser-
strahl ins Auge oder auf die Haut getroffen worden sind, dadurch Symptome entwi-
ckeln oder unsicher über die Notwendigkeit einer ärztlichen Behandlung sind 

 
  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/elektromagnetische-felder-emf-uv-laser-licht/laser-und-lasershows.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/elektromagnetische-felder-emf-uv-laser-licht/laser-und-lasershows.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/elektromagnetische-felder-emf-uv-laser-licht/laser-und-lasershows.html
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2 Ausführliche Informationen 

2.1 Verwendung und Aufbau 
Laserpointer sind Produkte, die auf Grund ihrer Grösse und ihres Gewichts in der Hand gehal-
ten bzw. mit ihr geführt werden können und die für Zeige-, Vergnügungs- und Abwehrzwecke 
Laserstrahlung ausstrahlen: 

• Laserpointer für Zeigezwecke sind Produkte, die für eigentliche Zeigezwecke vermark-
tet werden. Ebenfalls unter diese Kategorie fallen konstruktiv und bedienungsmässig 
ähnliche Produkte mit eingebauten Laserpointern wie Schlüsselanhänger, Fernbedie-
nungen oder Sackmesser. 

• Laserpointer für Vergnügungszwecke sind Produkte, die als Showlaser, als Spielzeug, 
als Tierspielzeug, zu Hobbyzwecken oder zu weiteren ähnlichen Zwecken vermarktet 
werden. Ebenfalls unter diese Kategorie fallen aus Halbprodukten produzierte, zusam-
mengestellte oder gebastelte Lasereinrichtungen mit Laserpointerfunktion. 

• Laserpointer für Abwehrzwecke sind Produkte, die als Repellentien gegen Tiere oder 
Menschen sowie als persönliche Schutzmittel vermarktet werden. 

Herzstück eines Laserpointer ist die Laserdiode, die den Laserstrahl erzeugt. Dieser wird im 
so genannten Kollimator optisch parallel ausgerichtet und tritt anschliessend aus dem Ge-
häuse aus. Der Ort des Strahlaustrittes muss bei starken Laserpointern der Klassen 3R, 3B 
und 4 gekennzeichnet sein, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.  
Die Strahlung eines Laserpointers ist monochromatisch und besteht aus einer einzigen Farbe, 
die von den Halbleiter-Materialien der Diode abhängt. Ja nach deren Zusammensetzung ist 
die Strahlung sichtbar oder muss zuerst sichtbar gemacht werden. Letzteres Prinzip kommt 
vor allem bei Laserpointern mit grüner oder blauer Strahlfarbe zum Zug. Sie erzeugen unsicht-
bare infrarote Laserstrahlung, die anschliessend von einem Frequenzverdoppler in sichtbare 
Strahlung umgewandelt wird. Infrarotfilter in solchen Laserpointern sollen verhindern, dass der 
infrarote Laserstrahl aus dem Laserpointer austritt, um Gesundheitsgefährdungen und Brand-
gefahren vorzubeugen. Dieser Schutz ist allerdings bei qualitativ schlechten Laserpointern oft 
ungenügend (Galang et al. 2010; Hadler et al. 2013; Khedr und Khedr 2014; Hanson et al. 
2016). Personen sollten es deshalb generell vermeiden, direkt in den Strahl irgendeines La-
serpointers zu blicken. 
Die Strahlung von Laserpointern ist stark gebündelt und weist eine hohe Intensität auf. Die 
Abweichung von der Bündelung oder so genannte Divergenz liegt bei einem Laserpointer ty-
pischerweise im Bereich von einem Millirad, was einer Aufweitung des Strahldurchmessers 
um einen Meter in 1000 Metern Distanz entspricht (Dickmann 2014; Reidenbach et al. 2014). 
Die Divergenz lässt sich mit Zusatzlinsen verkleinern, so dass der Strahl auch in grossen Ab-
ständen hohe Energiedichten aufweist. Die Energieverteilung über den Querschnitt ist nicht 
konstant, sondern hängt vom Fabrikat der Laserpointer ab.  

 

2.2 Gesundheitliche Gefährdung 

2.2.1 Gefährdung und Grenzwerte 
Gesundheitliche Gefährdungen durch zu starke Laserstrahlung hängen von der Expositions-
zeit und der Wellenlänge (bzw. Farbe) der Strahlung ab:  

• Im ultravioletten Bereich bis zu einer Wellenlänge von 400 Nanometer [nm] kann die 
Strahlung das Augenmedium nicht durchdringen, so dass thermische Schäden auf 
der Hornhaut auftreten können. 
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• Im sichtbaren Bereich mit Wellenlängen zwischen 400 und 780 nm kann die Strah-
lung durch das Augenmedium zur Netzhaut eindringen, von der sie absorbiert wird. 
Die dabei entstehende Temperaturerhöhung kann Netzhautareale thermisch schädi-
gen. Die Strahlung produziert im Augeninnern zudem aggressive Sauerstoffmoleküle, 
die zu photochemischen Schäden im Auge und auf der Netzhaut führen können. 

• Im nahen infraroten Bereich mit Wellenlängen zwischen 780 und 1400 nm kann die 
Strahlung durch das Augenmedium teilweise bis zur Netzhaut vordringen, von der sie 
absorbiert wird. Die dabei entstehende Temperaturerhöhung kann Netzhautareale 
thermisch schädigen.  

• Im mittleren und fernen Infrarotbereich mit Wellenlängen von grösser als 1400 nm 
kann die Strahlung das Augenmedium nicht durchdringen, da die wässrigen Zellbe-
standteile des Auges die Strahlung absorbieren. Schäden thermischer oder thermo-
mechanischer Natur entstehen deshalb vor allem auf der Hornhaut und teilweise 
auch in der Augenlinse.  

Strahlungsanteile im sichtbaren und nahen infraroten Bereich, die auf die Netzhaut auftref-
fen, werden zudem durch die Hornhaut und die Augenlinse verstärkt, welche die Strahlung 
auf die Netzhaut fokussieren. Dadurch treten auf der Netzhaut Strahlungsdichten auf, die bis 
100'000 mal grösser sind als die Strahlungsdichten des ursprünglichen Laserstrahls. Die 
Netzhaut stellt somit das am stärksten durch Laserstrahlung gefährdete Gewebe des Kör-
pers dar. 

Um gesundheitliche Schäden zu verhindern, hat die International Commission on Non-Ioni-
zing Radiation Protection (ICNIRP) Leitlinien für Grenzwerte zur Laserstrahlung veröffentlicht 
(ICNIRP 2013). Die Grenzwerte beinhalten Sicherheitsfaktoren von 2 für die Hornhaut und 
zwischen 2 und 10 für die Netzhaut. Die im Vergleich zu anderen Gefährdungen kleinen Si-
cherheitsfaktoren bedingen, dass Hersteller und Inverkehrbringer Laserpointer richtig kenn-
zeichnen und dass Verwenderinnen und Verwender Laserpointer sicher verwenden und die 
Vorgaben der Hersteller einhalten.  

Ob die Strahlungsgrenzwerte auch eventuelle chronische Langzeitwirkungen verhindern, ist 
auf Grund der Faktenlage laut ICNIRP unklar. 

 

2.2.2 Laserklassen / Maximal zulässige Bestrahlung MZB 
In der Praxis werden die Strahlungsgrenzwerte mit Laserklassen umgesetzt, die Hersteller 
ihren Lasern bzw. Laserpointern zuordnen müssen. Die Laserklassen beschränken entweder 
die Leistung des Lasers so, dass er nur die so genannte "maximal zulässige Bestrahlung 
MZB" ausstrahlen kann, die dem Grenzwert der ICNIRP entspricht. Ist dies nicht möglich und 
bietet die Strahlungsbegrenzung selber keinen Schutz der Gesundheit, weist die Laserklasse 
eine Verwenderin oder einen Verwender an, adäquate Sicherheitsmassnahmen zu treffen, 
die den Gesundheitsschutz gewährleisten.  

Die Laserklassen sind in der Lasergrundnorm (Electrosuisse 2014) normiert und müssen auf 
einem Laserpointer ersichtlich sein. Sie bestehen aus einem Hinweisschild mit einer erklä-
renden Beschriftung sowie bei gefährlichen Lasern zusätzlich aus einem dreieckigen gelb 
gefärbten Warnschild mit einem Laserstrahlsymbol. Hinweisschilder, Warnschilder, alterna-
tive Bezeichnungen sowie (nicht auf dem Laserpointer anzubringende) Erklärungen zur Ge-
sundheitsgefährdung der einzelnen Klassen sind in Tabelle 1 dargestellt.  
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Tabelle 1: Laserklassen - Beschriftungen und Massnahmen 

Klasse Warnschild Hinweisschild zu Massnahmen Alternative Bezeich-
nung 

Gesundheitsgefährdung  
1 nicht vorhan-

den 
LASER KLASSE 1 

 
• Augensicherer Laser, auch bei langandauerndem Blick in den Strahl keine Gesundheits-

gefahr;  
• Die maximal zulässige Bestrahlung MZB ist in jedem Fall eingehalten. 

1M 

 

LASERSTRAHLUNG 
 
NICHT DIREKT MIT TELESKOPOPTIKEN 
BETRACHTEN 
 
LASER KLASSE 1M 

 

• Divergierender oder ausgeweiteter Strahl, der bei blossem Auge augensicher ist und 
auch bei langandauerndem Blick in den Strahl keine Gesundheitsgefahr darstellt; 

• Optische Instrumente wie Ferngläser, Operngucker, Nivelliergeräte, Theodoliten etc. 
können den Strahl gefährlich fokussieren und zu Expositionen führen, die den Laser-
klassen 3R oder 3B entsprechen. Personen müssen vor diesen Risiken speziell gewarnt 
werden. 

2 

 

LASERSTRAHLUNG 
 
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN 
 
LASER KLASSE 2M 

 

• Entspricht bei Expositionszeiten von bis zu 1/4 Sekunde einem Laser der Klasse 1; 
• Bei blossem Auge keine Gesundheitsgefahr, sofern eine Person innert 1/4 Sekunde re-

flexartig die Augen schliessen oder sich abwenden kann; 
• Gefährlich bei absichtlichem Starren in den Strahl, so dass die maximal zulässige Be-

strahlung MZB überschritten wird. 
2M 

 

LASERSTRAHLUNG 
 
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN ODER 
ANWENDER VON TELESKOPOPTIKEN 
BESTRAHLEN 
 
LASER KLASSE 2M 

 

• Divergierender oder ausgeweiteter Strahl, der bei blossem Auge keine Gesundheitsge-
fahr darstellt, sofern eine Person innert 1/4 Sekunde reflexartig die Augen schliessen o-
der sich abwenden kann; 

• Gefährlich bei absichtlichem Starren in den Strahl, so dass die maximal zulässige Be-
strahlung MZB überschritten wird; 

• Optische Instrumente wie Ferngläser, Operngucker, Nivelliergeräte, Theodoliten etc. 
können den Strahl gefährlich fokussieren und zu Expositionen führen, die den Laser-
klassen 3R oder 3B entsprechen. Verwender müssen sicherstellen, dass sie keine An-
wender von Teleskopoptiken bestrahlen. 

3R 

 

LASERSTRAHLUNG 
 
DIREKTE BESTRAHLUNG DER AUGEN 
VERMEIDEN 
 
LASER KLASSE 3R 

 

• Begrenzte Gesundheitsgefahr; 
• Maximal zulässige Bestrahlung MZB überschritten; 
• Augenschutz tragen; 
• Nur gerechtfertigt einsetzen; 
• Nur für qualifiziertes und geschultes Personal; 
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• Nicht benutzte Laser vor dem Zugriff Unbefugter schützen. 
3B 

 

WARNUNG –  
 
LASERSTRAHLUNG 
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN 
 
LASER KLASSE 3B 

•  

• Gesundheitsgefahr für Augen sicher und für Haut möglich; 
• Maximal zulässige Bestrahlung MZB überschritten; 
• Nur in einem abgegrenzten und überwachten Laserbereich verwenden; 
• Sicherheitsvorkehrungen treffen, so dass niemand unzulässig bestrahlt wird; 
• Zutritt zum Laserbereich kontrollieren; 
• Brandgefahr ist möglich, falls der Strahldurchmesser klein oder Strahl fokussiert ist. 

4 

 

GEFAHR – LASERSTRAHLUNG 
 
BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT 
DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAH-
LUNG VERMEIDEN 
 
LASER KLASSE 4 

•  

• Gesundheitsgefahr für Augen und Haut sicher 
• Maximal zulässige Bestrahlung MZB überschritten. 
• Nur in einem abgegrenzten und überwachten Laserbereich verwenden; 
• Sicherheitsvorkehrungen treffen, dass niemand unzulässig bestrahlt wird; 
• Zutritt zum Laserbereich kontrollieren. 
• Brandgefahr, falls Strahldurchmesser klein oder Strahl fokussiert ist 

 

Anmerkungen:  

• Bei den Laserklassen 1M und 2M sind höhere Leistungen als bei Klassen 1 und 2 
möglich. Da der Strahl solcher Laser aufgeweitet ist, kann ab einem gewissen Ab-
stand nur ein Teil der Strahlung ins Auge einfallen. Dieser Strahlungsanteil darf die 
Vorgaben für die Klassen 1 und 2 nicht übersteigen, massgebend sind dabei eine 
Blende (Pupille) von 7 mm Durchmesser sowie die in der Lasergrundnorm angegebe-
nen minimalen Abstände. 

• Bei Laserklasse 2 basieren die Sicherheitsüberlegungen der Lasergrundnorm auf 
dem so genannten Lidschlussreflex und auf Abwendungsreaktionen, die beim Eintritt 
der Strahlung das Auge innerhalb von einer Viertel Sekunde schliessen bzw. eine Ab-
wendungsreaktion auslösen. Allerdings zeigen Probandenstudien (Reidenbach et al. 
2003), dass der Lidschlussreflex nur bei weniger als einem Fünftel der Probanden 
vorhanden ist.  

• Die amerikanische Laserklasse 3a bzw IIIa entspricht der europäischen Laserklasse 
3R. Laser, die in der Schweiz in Verkehr gebracht werden, müssen mit den europäi-
schen Klassen bezeichnet werden. 
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2.2.3 Leistungen 
Die zugelassenen Leistungen für Laser sind für die einzelnen Laserklassen in Tabelle 2 dar-
gestellt. Sie leiten sich aus der Lasergrundnorm ab. 
 
Tabelle 2: Zugelassene Leistungen der Laserklassen 

Klasse Wellenlänge  
[nm] 

zu Grunde liegende  
Expositionszeiten [sec] 

zulässige Leistung  
[mW] 

1  400-450  >10 0,04 
 450-500  >10 0,04-0,41 
 500-700  >10 0,4 

2  400-700  < 0.25 analog Klasse 1 
 400-700  > 0.25 1 

3R  400-700  > 0.25 5 
3B  400-700  > 0.25 ≤500 
4  400-700  > 0.25 >500 

 
Mehrere Studien haben die effektive Leistungen von Laserpointern bestimmt und mit ihrer 
angegebenen Laserklasse verglichen. Die Resultate zeigen, dass bei einem beträchtlichen 
Anteil von Laserpointern die die Laserklasse und die zu treffenden Massnahmen nicht richtig 
angegeben sind. Verschärfend kommt hinzu, dass viele dieser falsch klassifizierten Laser-
pointer stärker strahlen als auf dem Produkt angegeben (Hadler et al. 2013; Dickmann 2014; 
Blattner 2011; Lee et al. 2016). Personen sollten es deshalb generell vermeiden, direkt in 
den Strahl irgendeines Laserpointers zu blicken. 
 

2.2.4 Unfälle 
Die Zahl der Unfälle, die sich durch Laserpointer in der Schweiz ereignen, ist schwer abzu-
schätzen. Bei einer repräsentativen Befragung von rund 2000 Personen durch das For-
schungsinstitut gfs im Jahr 2013 (Bieri et al. 2013) gaben elf Prozent der Befragten an, dass 
sie schon einmal von einem Laserpointer geblendet wurden. Insbesondere scheinen Perso-
nen bis 26 Jahre besonders betroffen zu sein, da jede fünfte Person dieser Altersgruppe 
schon einmal eine Blendung erlitten hat. Über ein Zehntel der geblendeten Personen hat 
während des Vorfalls ein Verkehrsmittel gesteuert. Hochgerechnet ein halbes Prozent der 
Schweizer Bevölkerung liess sich wegen der Blendung ärztlich behandeln. Im Weiteren sind 
Personen, die einen Laserpointer besitzen, doppelt so stark von Blendungen betroffen im 
Vergleich zu Personen, die keinen Laserpointer besitzen. 

Wissenschaftliche Studien zu gesundheitlichen Schäden und Gefährdungen, die verursacht 
haben, betreffen ausschliesslich einzelne Personen, es gibt keine epidemiologischen Studien 
zur Thematik. Die Unfälle wurden durch Laserpointer verursacht, die mit den Klassen 2, 3R 
(bzw. amerikanische Bezeichnung 3a), 3B und 4 bezeichnet waren oder auf Grund der Leis-
tungen diesen Klassen angehören. Typische Gefahrensituationen waren der direkte Blick in 
den Strahl sowie der Blick in einen Strahl, den glänzende oder spiegelnde Flächen reflektiert 
haben. Die Unfälle wurden durch die Opfer selber oder aber Drittpersonen unbewusst oder 
bewusst verursacht. Die letztere Situation kommt vor allem bei Kindern oder Jugendlichen 
vor, die bewusst Mutproben oder Laserexperimente durchführen und sich dadurch die Augen 
verletzen. Die aufgetretenen Unfälle bei der Laserklasse 3R zeigen, dass die Mechanismen 
des Lidschlussreflexes und der Abwendungsreaktionen selbst bei moderaten Laserleistun-
gen keinen ausreichenden Schutz bewirken. 

Ein Überblick zu den Studien, die sich mit Unfällen durch Laserpointer befassen, ist unter 
"Dokumente" zu finden. Laserpointerunfälle äussern sich oft dadurch, dass verletzte Perso-

                                                      
1 zwischen 450 nm und 500 nm steigt der Wert nach einer Potenzfunktion von 0.04 mW auf 0,4 mW 
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nen verstärkt lichtempfindlich sind, nur noch verschwommen sehen oder in ihrem Gesichts-
feld Flecken oder so genannte Skotome erkennen. Ursache dieser Symptome sind Verbren-
nungen der Makula, der Fovea und des retinalen Pigmentepithels, Netzhautlöcher oder Blu-
tungen im Augeninnern.  

 

2.3 Blendungen 

2.3.1 Mechanismen 
Laserpointer gefährden durch ihre Blendwirkung Personen, die in der Luftfahrt, im Verkehr, 
bei der Polizei und bei Sicherheitsdiensten tätig sind oder an Sportsveranstaltungen teilneh-
men. Solche Personen können durch den Blick in die Laserstrahlung temporär ihr Sehvermö-
gen verlieren. Dabei treten folgenden Effekte auf: 

• Blendungen führen zu Irritationen, die beim Wegfall des blendenden Laserstrahls so-
fort wieder verschwinden (ähnlich der Blendung durch ein entgegenkommendes 
Fahrzeug beim Autofahren in der Dämmerung)  

• Blitzlichtblindheit führt zu einem sekundenlangen Ausfall des Sehsinnes, während 
dem die geblendete Person ihre Umwelt nicht mehr wahrnehmen kann  

• Nachbilder sind Sinneseindrücke, bei denen der blendende Laserstrahl während 
mehrerer Sekunden bis Minuten auf der Netzhaut nachleuchtet und das Schwarz-
weiss- und Farbsehen so  verfälscht, dass Personen ihre Umwelt nicht mehr richtig 
wahrnehmen können (ähnlich den Nachbildern, die beim direkten und sehr gefährli-
chen Blick in die Sonne entstehen) 

Blendeffekte hängen von der ins Auge fallenden Laserstrahlenergie ab. Laserpointer unter-
scheiden sich auf Grund ihres gebündelten Strahles deshalb grundsätzlich von anderen 
Lichtquellen wie beispielsweise Taschenlampen, die einen wesentlich breiteren Abstrahlwin-
kel aufweisen, so dass die Strahlenergie über einen grösseren Raumbereich verteilt wird und 
nur ein Bruchteil der Strahlung ins Auge eindringen kann.  
Neben den eigentlichen Blendungen, bei denen ein Laserstrahl ins Auge trifft, können Laser-
pointer auf verschmutzen, feuchten oder zerkratzten Windschutzscheiben Streueffekte her-
vorrufen, die beispielsweise Cockpits erhellen (Abbildung 1).  
 

 
Abbildung 1: Blendeffekt mit Laserpointer auf das Cockpit eines Helikopters 
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Neben solchen physiologischen Effekten verursachen Laserpointer zudem psychologische 
Effekte. Solche Schrecksituationen treten vor allem dann auf, wenn Personen Laserstrahlen 
bei klaren atmosphärischen Bedingungen erst dann wahrnehmen, wenn sie aufs Auge oder 
auf eine Windsschutzscheibe treffen.  
Die stärksten Blendeffekte rufen grüne Laserstrahlen hervor, Laserpointer anderer Farben 
wie rot und blau verursachen weniger Blendeffekte. Starke Blendeffekte treten zudem wäh-
rend der Dämmerung oder der Nacht auf, da die Augen an die beschränkten Lichtverhält-
nisse angepasst sind und die Pupillen grosse Durchmesser aufweisen. 

 

2.3.2 Ausmass der Blendungen 
Von 2010 bis 2017 haben Pilotinnen und Piloten schweizweit rund 500 Laserblendungen ge-
meldet. Die zuständige Behörde hat rund 100 dieser Fälle als schwerwiegend eingestuft, die 
die Besatzungen durch die Laserblendung beeinträchtigt haben. Die zuständigen Behörden 
gehen allerdings von einer beträchtlichen Dunkelziffer aus. Die für die Jahre 2013-2015 ge-
meldeten Blendungen sind in Tabelle 4 dargestellt. 
 
Tabelle 3: Anzahl gemeldete Blendungen in der Schweizer Luftfahrt 

Jahr Blendungen von 
Flugzeugcrews 

Blendungen von 
Helikoptercrews 

2013 136 14 
2014 111 9 
2015 108 15 

 
Zahlen zu andern gefährdeten Berufsgruppen sind nicht erfasst. Aus der Analyse der Situati-
onen, die bei Laserpointerattacken typischerweise auftreten, lässt sich eine mögliche Gefähr-
dung gleichwohl abschätzen. Massgebend neben der Leistung und Farbe des Laserstrahls 
ist auch der Abstand zwischen der Person, die einen Laserpointer benutzt, und der geblen-
deten Person. Der Abstand bestimmt, wie stark sich der Laserstrahl mit der Distanz auswei-
tet und welcher Anteil der Strahlenergie durch die Pupille ins Auge eindringen kann. Typi-
sche Abstände von betroffenen Berufsgruppen liegen zwischen kleiner als 10 Meter (Polizei) 
und 300 Meter (zivile Luftfahrt). Aus den Erkenntnissen einer deutschen Probandenstudie 
(Reidenbach et al. 2014) lässt sich berechnen, dass Laserpointer aller Klassen sekunden-
lange Blendungen verursachen, die das Lesevermögen einer Person beeinträchtigen. Somit 
stellen auch Laserpointer der Klassen 1, 1M, 2 und 2M auf, die auf Grund ihrer limitierten 
Leistung keine gesundheitliche Gefährdung verursachen, eine Gefährdung als Folge ihres 
Potenzials für Blendungen dar. 
 

2.3.3 Grenzwertempfehlungen für Blendungen 
Es bestehen keine verbindlichen Grenzwerte, um Blendungen durch Laserpointer zu verhin-
dern. Ausnahme bilden die Grenzwertempfehlungen der ICAO (International Civil Aviation 
Organisation), welche die sichtbare Laserstrahlung für Flugkorridore, Anflugzonen und Flug-
häfen betreffen (ICAO 2016a, 2016b). Die Empfehlungen unterscheiden folgende Zonen 

• Laser-beam free flight zone (LFFZ). Luftraum in unmittelbarer Nähe des Flugplatzes, 
in dem die Bestrahlungsstärke so begrenzt ist, dass keine visuellen Störungen bei 
Personen auftretend  

• Laser-beam critical flight zone (LCFZ). An die LFFZ angrenzender Luftraum in der 
Nähe eines Flugplatzes, in dem die Bestrahlungsstärke so begrenzt ist, dass sie 
kaum Blendungseffekte verursachen kann.  



   
  11/12 
 

• Laser-beam sensitive flight zone (LSFZ). Luftraum außerhalb der LFFZ und LCFZ, in 
dem die Bestrahlungsstärke so begrenzt ist, dass Blitzblindheit oder Nachbilder un-
wahrscheinlich sind.  

• Gesamter Luftraum: Im gesamten Luftraum muss die Bestrahlungsstärke jedes sicht-
baren oder unsichtbaren Laserstrahls kleiner oder gleich als die maximal zulässige 
Bestrahlung (MZB) sein, es sei denn, dass eine Verursacherin oder ein Verursacher 
die Strahlungsemission der zuständigen Behörde gemeldet hat und eine Genehmi-
gung erhalten hat. 

 

2.4 Rechtliche Regelungen Schweiz 

2.4.1 Neue gesetzliche Regelung ab 1. Juni 2019 
Das neue Recht, das am 1. Juni  2019 in Kraft getreten ist, regelt Laserpointer umfassend. 
Es besteht aus dem "Bundesgesetz zum Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende 
Strahlung und Schall NISSG" sowie der Verordnung "Verordnung zum Schutz vor Gefähr-
dungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall V-NISSG Link. 

Das am 16. Juni 2017 von National- und Ständerat verabschiedete NISSG bietet die Mög-
lichkeit, bei erheblicher Gesundheitsgefährdung als ultima ratio die Ein- und Durchfuhr, den 
Verkauf und den Besitz von Produkten zu verbieten. Im Fokus stehen gefährliche Laserpoin-
ter, deren Strahlung die Grenzwerte für Augen und Haut erheblich überschreitet oder die für 
spezifische Berufsgruppen auf Grund von Blendungen ein gravierendes Sicherheitsproblem 
darstellen. 

Die am 27. Februar vom Bundesrat verabschiedete Verordnung V-NISSG präzisiert die ent-
sprechenden Massnahmen. Auf Grund der Blendungsproblematik verbietet sie die Einfuhr, 
die Durchfuhr, den Besitz und die Abgabe aller Laserpointer der Klassen 1M, 2, 2M, 3R, 3B, 
4. Erlaubt ist die Einfuhr, die Durchfuhr, der Besitz und die Abgabe von Laserpointern der 
Klasse 1. Diese Laserpointer dürfen auf Grund ihrem existierenden Blendungspotenzial nur 
in Innenräumen verwendet werden. Damit wird Blendungen, die vor allem in Aussenräumen 
vorkommen, vorgebeugt.  

Übergangsbestimmungen 
Laserpointer der Klassen 1M, 2M, 3R, 3B und 4 müssen bis spätestens ein Jahr nach Inkraft-
treten dieser Verordnung fachgerecht entsorgt werden. Bis dahin ist ihr Besitz zulässig, jegli-
che Verwendung jedoch verboten. 
Laserpointer der Klasse 2 müssen bis spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verord-
nung fachgerecht entsorgt werden. Bis dahin ist ihr Besitz und die Verwendung ausschliesslich 
in Innenräumen und nur zu Zeigezwecken zulässig.  
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